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【方法】2013年 1 1月から2014年 9 月の間に結腸癌および直腸癌に対して外科手術が行われた4 5症
例 4 8病変のうち、金属クリップが留置された症例を除く 31症例 32病変(男性15症例、女性 16症例、
平均年齢53-89歳）を対象に前向きに検討を行った。病変部位は上行結腸5 病変、横行結腸5 病変、下
行結腸 1病変、S 状結腸 11病変、直腸 10病変であった。
撮像機器は 3T-MRI 装置 (SIGNA HDxt Optimal Edition； GE Healthcare)、受信コイルは cardiac array
coil (GE Health care)を用いた。撮傲したシーケンスはT 2 強調画像（2D，TR 2500ms, TE 80ms, FOV
240mm, matrix 512X512mm, slice thickness 3mm)およびダイナミック造影 T1WI (3D, TR 6. 4ms, TE
1.7ms, FOV 240mm, matrix 512 X  512mm, slice thickness 1.5mm)であった。 ダイナミック造影
TIWI(CE-TIWI)はガドペンテント酸メグルミン（0+2ml/kg)と後押し用の生理食塩水20mlを 2ml/secで
静脈路から投与したのち、〇秒複、8 0秒後、120秒後、200秒後に撮像した。















別紙様式3 の 2 (課程博士 •論文博士共用）
(続紙）
状、（C)網状に分類した。評価項目（2)-(4)ともに、（a)を Tis-T2、（b)または(c)を T3-T4と判定した場 
合の感度および特異度を評価した。さらに、（b)を T3、（c)を T 4 と判定した場合の感度および特異度を 
評価した。 k 係数を用いて2 名の読影者間の一致率を評価した。評価項目（1)に関しては、病変部位ご 
とに分類し、Turkey検定を行った。評価項目（2)-(4)に関しては、結腸群(n=22)、直腸群(n=10)、全大 
腸群 (n=32)に対して、Fisher正確確率検定を行った。
【結果】結腸癌22病変のうち、T 1 とT 2それぞれ1病変が描出されず、最終的に結腸癌2 0病変(Tis-T2: 
n=l，T3: n=13，T4: n=6)、直腸癌10病変(Tis_T2: n=3, n=7)に対して評価した。
⑴ T2WI, CE-T1WIともにS 状結腸と直腸では横行結腸に比べてより多くの層が描出される傾向にあっ 
た。造影効果のピークは、75. 9 % の症例で4 0秒後に、24.1 % の症例で80秒後に認められた。
⑵腫瘍と層構造の関係の評価では、結腸癌におけるTis-T2とT3-T4の鑑別に関して、T2WIは感度 
100，100%(p=0. 05，0.05)、CE-T1WI は感度 93. 8%，94.4%(p=1.00，1.00)であった（2 つの数値はそれぞ 
れの読影者の結果)。T 3 とT 4の鑑別においては、T2WIは感度83. 3, 83. 3%、特異度76. 9 , 69. 2%(p=0. 04, 
0+06)であるのに対し、CE-T1WIは感度66. 6%，66. 6 % 、特異度 100%, 91.7%(p=0. 05, 0.02)であった。ま 
た、読影者間の一致率はT2WI(k = 0 .8 1 )の方が、CT一nWI(/c=O. 49)よりも高かった。
(3)腸管壁の形態による結腸癌におけるTis-T2と丁3-丁4 の鑑別感度は89.5%,84.2%であったら=0.15, 
0+ 20)。T 3 とT 4の鑑別感度は83. 3%，83. 3%、特異度は38. 5%，46. 2%であった(p=0. 60, 0. 33)。読影者間 
の一致率は低かった（k =0. 35)。
⑷結腸癌、直腸癌ともに脂肪組織内の線状低信号はT3-T4症例で高頻度に認められた。網状の線状低 





過去の文献では、M R Iによる直腸癌の深達度診断の感度は65-95. 8%とされているが、今回の結腸癌に 






【結論】M R Iは直腸癌のみならずT3-T4の結騰癌の評価に用いることが可能であった。T2WIでの固有 
筋層を示唆する低信号の最外層の断裂がT3-T4を示す信頼性の高い所見であった。また周囲脂肪組織 
の網状線状構造は漿膜外あるいは他臓器浸潤を示唆する所見であった。
別紙様式 8 (課程博士 •論文博士共用)
学位論文審査の結果の要旨





1) 結腸癌2 2 病変、直腸癌1 0 病変の解析から、MRIの解像度は横行結腸病変に比べS 
状結腸、直腸病変で優れていた。
2 ) 腫瘍と層構造の関連の評価では、T 3とT4の鑑別においてT2W1の方がCE-T1W1に比べ 
優れていた。
3 ) 腸管壁の形態によるT is-T 2とT3-T4の鑑別の感度は良好であった。腸管壁の形態によ 
るT 3とT4の鑑別について、感度は良好であったが特異度は十分でなかった。
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